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	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PARASITOLOGÍA
	Identificación:

FOR-PAR-03

	
	
	Versión: 0

	
	
	Fecha creación: 04/Octubre/2017

	
	
	Fecha actualización: 04/Octubre/2017
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	                                                               MES:                                                                        AÑO:20________
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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	FECHA DE INGENIERIA
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	CLINITEK STATUS
	 
	
	

	CENTRIFUGA J-12


	 
	
	 



	REFRIGERADOR DELUX


	 
	
	 


	SEGÚN NECESIDAD


	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y/0 CORRECTIVO

 (SEGÚN NECESIDAD)
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	NOMBRE DEL RESPONSABLE
	Q.B.P. LUIS FERNANDO BASTARDO MURILLO
	FIRMA


	APARATO
	MARCA
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	FECHA DE INICIO
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	SOL - BAT
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	--------------
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	ANALIZADOR DE ORINA CLINITEK 
	CLINITEK STATUS
	BAYER HEALT CARE
	80199451370000020870
	ABRIL/2006
	ABRIL/2006

	MICROSCOPIO 
	MICROSCOPIO ZEISS 
	INDUSTRIAS CARL ZEISS
	09068015
	---------------
	---------------
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