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EQUIPO DE 
LABORATORIO 

DEPARTAMENTO No. de Serie MARCA MODELO 
TIPO DE 

MANTENIMIENTO 
FECHA DE 

MANTENIMIENTO 
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MANTENIMIENTO 
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REFERENCIA 

EQUIPO DE 
LABORATORIO 

DEPARTAMENTO No. de Serie MARCA MODELO 

XT 1800i Hematología 69848 SYSMEX XT 1800 i 

Microscopio  Zeiss Hematología 3116013486 CARL ZEISS PRIMO STAR 

Cobas Integra 400 Química Clínica 399140 COBAS INTEGRA 400 PLUS 

Congelador  Torr-Rey Química Clínica 01190355JF TORR-REY CH5 

Pipeta Eppendorf Química Clínica 2791613 RESEARCH 10-100 µL 

Microscopio Americal Serología 150,160 AMERICAN OPTICAL ----------------- 

Centrifuga Sol Bat J-40 Serología 681 SOL-BAT J-40 

Centrifuga Sol Bat J-40 Serología 1026 SOL-BAT J-40 

Centrifuga Sol Bat J-
600/8 

Serología 
8528 

SOL-BAT 
J-600/8 

Centrifuga Sol Bat J-
600/7 

Serología 
7922 

SOL-BAT 
J-600/7 

Centrifuga Clay Adams Serología 3819 Clay Adams Sero-fuge 

Agitador Sol-bat Serología 542 SOL-BAT E-15 

Refrigerador Torr Rey Serología C03-01210 TORREY R-30-4P 

Pipeta Spinreact Serología YL3K007676 
YL3K007649 

SPINREACT 10-100 µL 
5-50 µL 

Clinitek Status Parasitología 1748 BAYER Clinitek Status 

Microscopio Zeiss Parasitología 3116013498 CARL ZEISS PRIMO STAR 

Centrifuga J-12 Sol-Bat Parasitología 5626 SOL - BAT J-12 

Refrigerador  De luxe Parasitología ---------- IEM DE LUXE 

Pipeta Eppendorf Parasitología 4072719 RESEARCH 2-20 µL 

Microscopio Olympus Microbiología 1H24034 OLYMPUS CX31-RBSF 
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Incubadora Shell- Lab Microbiología 0800302 SHELL LAB 1535 

Autoclave Harvey Sterile Microbiología 
1277060240941 

BARNSTEAD 
INTERNATIONAL 

HARVEY 
STERILE MAX 

5T75925 

Baño maría con 
circulación 

Microbiología 
1035106 

SHELDON 
MANOFACTURY 

WPC65 

Balanza Ohaus Microbiología 2129436 OHAUS --------- 

Parrilla con agitador Microbiología 
1316060239847 

BARNSTEAD 
INTERNATIONAL 

SP131635 

Campana de flujo 
laminar 

Microbiología 
----------------- 

FISHER ALDER 
CFH-126 

Refrigerador Torr-Rey Microbiología J091379 TOR REY -------------- 

Bascula Adventure Microbiología AR2140 FLORHAM PARK -------------- 

Horno Felisa Microbiología 
18612030 

SHELDON 
MANOFACTURY 

-------------- 

Pipeta Eppendorf 
 

Microbiología 4149979 
4178979 

RESEARCH 100-1000 µL 
20-200 µL 

 
 

 
 

 
 

 


