	LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS VETERINARIOS
	Nombre de LA INSTRUCCIÓN:

  TINCIÓN DE AZUL DE METILENO
	Fecha de emisión:

dICIEMBRE 2004

Fecha de revisión:

DICIEMBRE DE 2005



Objetivo: Llevar acabo una correcta tinción con  azul de metileno para la observación de un frotis.
Aplicación: Laboratorio de Análisis Clínicos Veterinarios

Definiciones: “No aplica”
Referencias: “No aplica”

	RESPONSABLE


	OPERACIÓN
	notas y referencias

	Técnico de laboratorio


	1. Realizar un frotis con las condiciones de seguridad correspondientes.
2. Colocar una gota de solución salina en un porta-objetos.

3. Tomar una colonia de un agar con un asa de nicromio previamente esterilizada y colocar en el porta-objetos.
4. Fijar el frotis 

5. Añadir una gota de azul de metileno y dejar por un espacio de 5 minutos.

6. Enjuagar con agua destilada el frotis.
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